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Einleitung

Dieses Radiologenmanual wurde erstellt, um optimale CT-Aufnahmen fiir die spatere Planung
dentaler Implantate mit der Planungssoftware coDiagnostiX® zu gewahrleisten.

Diese Aufnahmen zeichnen sich durch eine geringe Strahlenbelastung fiir den Patienten und
eine gute diagnostische Auswertbarkeit aus.

Ein normales Kopf-CT bedeutet flir den Patienten eine Strahlenbelastung von ca. 2,3 mSv.
Inzwischen ist es jedoch mdglich, bei einer entsprechenden Optimierung der Aufnahme
die Strahlenbelastung bei guter Bildqualitat wesentlich zu reduzieren. Die optimierte CT-
Ableitung bedeutet nur eine geringe Mehrbelastung flir den Patienten gegeniber einem OPG
(ca. 0,26 mSv) bei einem wesentlich aussagekraftigeren Verfahren. Dadurch kann auch die
Planung von Implantaten stark verbessert werden.

Neben den hier beschriebenen Vorgehensweisen ist zu einer Verbesserung der Bildqualitat
immer auch eine entsprechende Optimierung der Ableitparameter durch den Radiologen
erforderlich. Zusatzlich bedarf es immer einer individuellen Anpassung an den jeweiligen
Patienten.

Durch die nachstehenden Parameter-Einstellungen wurde flir den Patienten eine
Strahlenbelastung von lediglich 0,4 mSv gemessen. Es muss jedoch darauf hingewiesen
werden, dass die Einstellungen in Folge der [angeren Ableitzeit eher zu Bewegungsartefakten
fliihren konnen.

- Tomoscan EG von Philips

- 10 mA

- 130 KV

- keine Spiralaufnahme, sondern Single Scans
- 2 mm Schichtdicke

- 1 mm Tischvorschub

- 2 Sekunden Rotationszeit



1. Vorbereitung

° Der Patient tragt im Mund nur die Scanschablone.

L Alle nicht-festsitzenden Metallteile werden entfernt.

2. Patientenlagerung

o Der Patient sollte so gelagert werden, wie es auf der nachstehenden Grafik ver-
deutlicht ist.
o Es wird ein Gantry-Winkel von 0° empfohlen, so dass die Scanebene parallel zur

Bissebene liegt.

] Der Patient tragt beim CT die Scanschablone, in welche die Titanstifte zur
Positions- und Winkelbestimmung eingebettet sind. Diese Stifte (griin) miissen
in den CT-Aufnahmen komplett sichtbar sein.
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Bei einem solchen Sonderfall erfolgt die Lagerung nach anatomischen Gesichtspunkten. Die
Ausrichtung wahrend des Scanvorgangs erfolgt nach dem palatinum durum.

Bei einem teilbezahnten Kiefer ohne Scanschablone erfolgt die Lagerung des Patienten wie
vorstehend beschrieben.

3. Scanvorgang

Bei der Aufnahme eines Oberkiefers ist der Bildausschnitt so zu wahlen, dass der
Oberkieferknochen vollstandig erfasst wird. Die Aufnahme sollte von der Bissebene bis zur
Mitte der Kieferhdhle erfolgen.

Ideal ist ein FoV (Field of view) von 8 - 12 cm.

Bei einem geplanten Sinuslift oder der Planung mit Zygoma-Implantaten sollte die Aufnahme
von der Bissebene bis zum Orbitaboden reichen, um so der verdnderten Planungssituation
gerecht zu werden. Zuséatzlich wird empfohlen, dass das FoV (Field of View) so gewahlt wird,
dass die Jochbogen mit abgebildet werden.




Bei der Aufnahme eines Unterkiefers ist der Bildausschnitt so zu wahlen, dass der Unter-
kieferknochen vollstandig erfasst wird. Die Aufnahme sollte von der Bissebene bis zur Basis
des Unterkieferbogens erfolgen. Empfehlenswert ist dabei die Aufnahme einer zusatzlichen
Schicht unterhalb des Knochens in den Weichteilen, um das vollstandige Erfassen des corpus
mandibulae sicherzustellen.

Ideal ist ein FoV (Field of View) von 9 - 14 cm.




o Es wird empfohlen, einen Gantry-Winkel von 0° auszuwahlen, um so die beste
Qualitat der Bildrekonstruktion zu erreichen.

o Um Artefakte in den Titanstiften zu vermeiden, sperren Sie bitte den Gegen-
biss mit Kunststoff, Wattepads o. a. .

o Einmal gewahlte Rekonstruktionsparameter diirfen innerhalb einer Serie
NICHT mehr verdndert werden (konstanter Wert fiir X- und Y-Achse).

o Einstellen eines hochauflésenden Knochenalgorithmus:
- "Inner Ear"
- "Bone”
- "High"
- kein "EDGE" !
- Siemens z.B. "AK 97"
- Elscint z.B. "Ultra High"
- USW.

o Parameter fiir einen llickenlosen Datensatz bei dynamischem Modus:
- Schichtdicke: mdglichst T mm bis 1,5 mm
- Vorschub:  mdglichst 1 mm

o Bei Verwendung des Spiralmodus wird eine Rekonstruktion auf 1 mm
Schichten empfohlen.

. KV: ca. 110 bis 130
J mA: ca. 20 bis 120
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Fiir die dentale Implantatplanung mit coDiagnostiX® werden nur
die Axialschichten bendtigt.

o Bitte speichern Sie den Bilddatensatz im Format DICOM llI
unkomprimiert auf CD-ROM.

o Fiir die Planung mit coDiagnostiX® werden nur die Bilddaten
bendtigt. Deshalb wird darum gebeten, auf das gleichzeitige
Speichern der Rohdaten zu verzichten.




4. Checkliste

Arbeitsschritt Erledigt
o Tragt der Patient eine Schablone?
JA
NEIN
o Fester Sitz
o Falls erforderlich, Sperren des Bisses mit Wattepads o. a.

o Gantry-Winkel 0°
o ACHTUNG:

Stellen Sie auch dann einen Gantry-Winkel von 0° ein,

wenn der Patient anatomisch nicht die Okklusions-
ebene zur Aufnahmeebene bewegen kann. Dies wird

spater von coDiagnostiX® berechnet!

o 1 mm oder kleiner

o ALLE 3 Pins muissen komplett aufgenommen werden.

o Die Aufnahme einer Schicht tiber den Pins ist ausreichend.
o Nicht bewegen, nicht schlucken, nicht atmen

° DICOM IIl Format

o Ein separater Viewer ist nicht erforderlich.
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